Instituto Portugués da D,ualidade

CERTIFICADO

~ NUMERO

DE VERIFICACAO 11122/2614446029
ENTIDADE

NOME Camara Municipal de Lisboa

ENDERECO Edificio Central do Municipio - Campo Grande N.° 25 - 8.° Bloco A

INSTRUMENTO DE MEDICAQO

1749-099 Lisboa

DESIGNACAO
MARCA
MODELO
NUMERO
CONSTITUICAO

CARACTERISTICAS !VIETROL()GICAS
CLASSE DE EXATIDAO
INTERVALO DE INDICACAO

RESOLUGCAO DO DISPOSITIVO AFIXADOR
IDENTIFICACAO DA APROVACAO DE MODELO

OPERACAO EFETUADA

Cinemometro-radar fixo

PolCam

SmartEye ST-1

0115.ST-1

Sistema cinemométrico: SmartMicro UMRR-0A4903 -1D,
de numero de série: 0x0003261F,

Sistema fotografico digital: Manta G-507B,

de numero de série: 503490420.

[10; 300] km/h
1 km/h
111.22.21.03.82

TIPO

DATA

METODO

DOCUMENTO DE REFERENCIA

RASTREABILIDADE METROLOGICA

RESULTADO

Etiqueta Informativa n.° 2026-001-444602-9

Verificagao Periddica

2026-07-13

Comparagao com recetores GPS de referéncia
Procedimento PT 1112025504

As unidades SI, através do recetor GPS do IPQ,
de NS 4011093, calibrado no METAS.

Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.° 352/2023 de 14 de novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrolégico Legal
dos cinemometros, a operagéo associada a este Certificado de Verificagéo, no caso de aprovagéo, € valida por um ano,

apos a data da sua realizagéo.

Assinado por: Olivier Alain Gérard Penedo
Pellegrino

Num. de Identificacao: 14788883

Data: 2026.08.07 16:26:37+01'00"

RESPONSAVEL DE DOMINIO
VELOCIDADE

Assinado por: Joao Luis Vieira Alves e Sousa
Num. de Identificacdo: 07542822
Data: 2026.08.07 16:48:55+01'00'

DIRETOR DA UNIDADE
LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificacdo so pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
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